
BIPOLAR CUP

バイポーラ カップ



組み立て方法（内径28㎜カップ）
1  保護クリップを取り外し、廃棄します。ポリエチレンのロッキング
リングも取り外します（図1）。

2  フェモラルヘッドをバイポーラカップ内に装填します（図2）。
3  ロッキングリングを元に戻します（図3）。
4  バイポーラ アッセンブリ プライヤーにバイポーラカップをセット
し、パチンと音がしてロックするまで圧迫を加えます（図4）。

5  バイポーラカップ内のフェモラルヘッドを転がしてステム接続部（穴）
を露出させ、ステムに装着します（図5）。最後にヘッドインパクター
で打ち込んで固定します。

注１） バイポーラ カップへのフェモラルヘッドの組み立ては、器械出し
用のトレー上で行います。より簡便な組み立て方法は、保護クリップを
外さずに、バイポーラカップを全く分解しないままの状態で、徒手にて
フェモラルヘッドを押し込みます。

注２） 内径22㎜カップは、ライナーとメタルシェルの一体型ではなく、
組み立て方法が異なります。詳細は、Novationヒップシステムの手術
手技書に記載されていますのでご参照ください。

 ・シンプル構造で容易に組み立て、および、取り外しが可能です。
 
 ・ポリライナー＆カップ一体型デザインを採用し、ポリエチレンの耐久性を高めています（内径28mmカップ）。
 ・確実なロッキングメカニズムにより、インナーヘッドの脱転を防止します。
 ・荷重に対して常にニュートラルポジションを保つセルフセンタリング機構により、寛骨臼、
ポリライナーへの理想的な荷重分散、および、脱臼防止効果が得られます。

 ・精巧にマシニングされた鍛造コバルトクロム合金製カップにより、寛骨臼へ正確に適合し、
軟骨の摩耗を最小限に抑えます。
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A Great Day in the O.R.SM

Exactech® バイポーラ カップ     AcuMatch L - Series

ライナー 22mm

内径 28mm
（ライナー 一体型）

注1：内径22mmのバイポーラカップは、ライナー（付属品）が
別梱包になっております。

注2：※印はオプションサイズですのでお問い合わせください。
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